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1. OBJETO DEL PLIEGO

Contrato de Mantenimiento (preventivo y correctivo) de los Equipos de Laboratorio de la marca
VARIAN instalados en el Laboratorio de la MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE (ETAP-
SORBE. Crta. De Maluque S/N. Mohernando. GUADALAJARA). Durante 2 afos, (2022-2023).

El presente contrato incluye el mantenimiento en la modalidad “todo riesgo”, correctivo,
preventivo y asistencia técnica de aplicaciones en los equipos de laboratorio que se describen a

continuacién.

La prestacién del servicio se ejecutara con arreglo a los requerimientos y condiciones que se
estipulan en este Pliego de prescripciones técnicas, de las que se derivaran los derechos y
obligaciones de las partes contratantes.

2. DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS MiNIMAS
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Dado la antigliedad de los equipos, alguno de éstos se encuentran descatalogados, por lo que
se plantea un mantenimiento diferencial, incluso pudiera darse la circunstancia de que haya
qgue dar de baja a alglin equipo a partir de un momento determinado y sin que hubiera

finalizado el contrato para el resto de equipos.

En tal caso, para dicho equipo en baja terminara la afectacion de este contrato, continuando
para el resto. Se descontara por el tiempo de baja, el valor correspondiente a dicho equipo, del

montante global del contrato.

Los equipos a considerar son:

NO

DESCRIPCION MARCA

MODELO

N° DE SERIE

Espectrofotometria U.V. Visible VARIAN

Espectrometro Cary 50 Probe UV
Visible

EL06013263

Software

CARY WIN UV Aplicacién
concentration version 3.00 (182)

Espectrofotometria de A.A. VARIAN

Espectrofotémetro AA SPECTRAA 280
Zeeman

EL06013774

Espectrofotémetro AA secuencial
SPECTRAA 240 FS

EL06013775

Camara de grafito GTA 120 Z

EL06013107

Sistema SIPS 10/20

EL06013201

Automuestreador para GTA
PSD 120

EL06013158

Accesorio generador de vapor
VGA - 77

EL06013606

Software

SpectrAA software
Version: 5.1 PRO/ SpectrAA
Build Number: 5.1.0.27

3. FINALIDAD DEL SERVICIO
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LA EMPRESA ADJUDICATARIA serd responsable de la calidad técnica de los trabajos que
desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados para el cumplimiento del objeto del
contrato.

Las funciones a desarrollar por la empresa adjudicataria son las siguientes:

- Mantenimiento preventivo, que incluye las operaciones encaminadas a comprobar las
prestaciones de los equipos, su funcionamiento y seguridad, estan dentro de las
especificaciones técnicas descritas por el fabricante del equipo y cumplen la legislacion
establecida, cuyo detalle se especifica en cada Lote.

- Mantenimiento correctivo, que incluye las operaciones que corregiran las averias puntuales
gue ocurran en los equipos o las detectadas en una revisién preventiva. Su niimero y el tiempo
empleado seran ilimitados hasta que el equipo esté operativo.

- Asistencia de aplicaciones, que incluye asesoramiento y desarrollo de nuevas aplicaciones
para el analisis de nuevos métodos o correccién y mejora de aplicaciones ya existentes.

4, CONDICIONES DEL SERVICIO
LA EMPRESA ADJUDICATARIA aceptara las siguientes condiciones:

1. La empresa adjudicataria deberd aportar documentacién relativa a su acreditacion
como empresa de mantenimiento de los equipos (certificados de autorizaciéon del
fabricante, certificados de calidad, etc.), y de que dispone de capacidad para la
realizacion de las tareas requeridas, tanto en personal como en medios. Asi mismo que
estd homologada seglin Norma I1SO-9001 o equivalente en los servicios objeto del
presente contrato.

2. Los técnicos que envie la empresa adjudicataria para realizar los trabajos de
mantenimiento y reparacion deberan ser personal cualificado y tener una formacion y
experiencia minima necesaria en operaciones de mantenimiento preventivo y
correctivo con estos equipos de por lo menos 3 afos. Experiencia que debe ser
demostrable, mediante documentacién que lo pueda avalar.

3. El mantenimiento de los equipos se realizard Unicamente con piezas absolutamente
originales. (En el caso de no existir piezas por estar descatalogadas, se sustituiran por
piezas recicladas, perfectamente homologadas, aportando la documentacion
correspondiente de las mismas). El no cumplimiento de esta condicién serd causa
suficiente para la rescision del contrato.
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10.

La empresa adjudicataria debera hacerse cargo del reciclado y gestion de los residuos y
materiales desechados, como consecuencia del mantenimiento o reparacion
oportunos.

El tiempo de respuesta telefonico o por correo electrénico por parte de la empresa
adjudicataria a la comunicacién de una incidencia o averia por parte del Laboratorio no
sera superior a 24 horas. El tiempo de respuesta presencial, si fuera necesario, para la
resolucion del servicio objeto del contrato, definido como el tiempo que transcurre
entre la comunicacion de dicha incidencia o averia por parte del Laboratorio y la
presencia fisica de un técnico cualificado para proceder a su soluciéon, no debera
exceder de 48-72 horas.

La empresa adjudicataria se compromete a reparar el 100 % de los avisos de averia que
se produzcan, bien por si misma, bien recurriendo a los servicios técnicos
correspondientes, en el caso de subcontrataciéon siempre con los limites establecidos
en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

El tiempo de reparacion de averias de los equipos, definido como el tiempo que
transcurre entre la comunicacion de una averia por parte del Laboratorio y la
reparacién total y puesta en servicio del equipo averiado, no debera exceder de 5 dias
laborables.

El mantenimiento y/o las reparaciones de los equipos se realizardn siempre en las
instalaciones del Laboratorio de la MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE, sito en
Mohernando (Guadalajara).

El Servicio de mantenimiento preventivo se programara de forma conjunta mediante
acuerdo mutuo entre las partes, con antelacion minima de 30 dias al mismo,
correspondiendo a los meses de septiembre - octubre.

La empresa adjudicataria dara respuesta a las dudas sobre aplicaciones analiticas en
uso y pondra, si fuera necesario, a un técnico de aplicaciones a disposicion de
optimizar o mejorar dichas aplicaciones en el propio laboratorio. También dara
respuesta a posibles necesidades analiticas que surjan con los equipos mencionados.
Para poder realizar este cometido debera facilitar una lista de técnicos de aplicaciones
disponibles en cada una de las técnicas analiticas (AA, UV), con una experiencia
demostrable en tal cometido de al menos tres afos.
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5. SERVICIO REQUERIDO
El Servicio objeto de este contrato, supone:

Mantenimiento preventivo:

Al inicio del contrato, se presentaran por escrito los protocolos especificos para cada equipo.

El programa de mantenimiento preventivo comprendera la visita programada de un técnico,
previamente pactada con el Laboratorio de la MAS, de uno o varios dias, para dar
cumplimiento al protocolo correspondiente de cada equipo. Este mantenimiento incluye los
desplazamientos, dietas, mano de obra y piezas que sean necesarias sustituir en la revision del
equipo para que cumpla las especificaciones técnicas establecidas por el fabricante.

El programa de mantenimiento preventivo debera incluir la actualizacién y mantenimiento de
los softwares informaticos de los equipos. Si fuera necesario, por haberse corrompido o sufrido
danos irreparables, la reinstalacién de dicho softwares, actualizaciones de méddulos, etc; y
comprendera todos los elementos y dispositivos necesarios para el funcionamiento completo
de dichos softwares.

Al finalizar el programa de mantenimiento preventivo El técnico correspondiente dejara

constancia documental mediante parte de trabajo e “informe de verificacion/revision” de las
actuaciones realizadas y tests efectuados, cumpliendo el protocolo asighado a cada equipo.

DETALLE DE ACTUACIONES MINIMAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, POR EQUIPOS:

Para el sistema de AA N° Il, descrito en el apartado 2 del presente pliego:

Revisién anual de los Equipos y Accesorios correspondientes, seglin pormenorizamos a
continuacion:

Se sustituiran al menos en la Revision del equipo, todos los afios, las siguientes piezas:
- Los electrodos de grafito para la GTA 120 Zeeman.

- Syringe 100 pl for PSD - 95/96/97/100.

- Tubing and connector kit for VGA - 77 2 ud.

- Pump bands for SIPS 10/20, 10 pk.

- Mark 7 spray chamber O-ring kit, aqueous.
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Y cuantas otras se necesiten para que el equipo cumpla con las especificaciones
técnicas del fabricante para su uso.

En dicha revision al menos se llevaran a cabo las siguientes acciones:

YV V VYV VYV

A\

(De

Inspeccion de los 2 espectrofotdmetros. Diagnosis de ambos sistemas.
Verificaciéon del estado de conducciones, cables, estanqueidad.

Limpieza de partes y reemplazamiento de juntas toricas.
Revisién y/o actualizacién del software.

Realizacién de autopruebas de encendido y tests del fabricante. (Prueba de
absorbancia. Prueba de verificacion de voltaje y de la alimentacion. Prueba de
repetibilidad de la longitud de onda).

Rutina de correccion de desplazamiento.

Inspecciones de las lamparas de catodo hueco y comprobacion de
funcionamiento de la lampara de deuterio.

Limpieza, verificacion y comprobacién de los componentes 6pticos.
Verificaciéon de las conexiones de gas.

Mantenimiento del sistema de bombeo SIPS. Limpieza del mismo vy
restauracion de la configuracién original del mismo.

Mantenimiento, limpieza y restauracion del médulo generador de vapor.

Mantenimiento, limpieza y calibracién o sustitucion de la jeringa del PSD.

todo ello quedara constancia documental).

Para el sistema UV-CARY, descrito en el apartado 1 del presente pliego:

Una revision bianual (el primer afo de cada ciclo), seglin pormenorizamos a
continuacion:

Se sustituirdn las piezas que se necesiten para que el equipo cumpla con las
especificaciones técnicas del fabricante para su uso, en cada revisién bianual.

En el mantenimiento del equipo se realizaran las siguientes tareas:

Mantenimiento, limpieza y comprobacion del estado inicial del equipo.
Diagnosis del sistema.

Realizacién de pruebas de precisién de la longitud de onda y prueba de barrido
de linea Xenon.

Toda copia en papel se entiende como no controlada

Este documento es propiedad de LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE (MAS) y esta clasificado como CONFIDENCIAL. Se prohibe por tanto su

utilizacién, reproduccion y difusién de su contenido fuera del &mbito de MAS sin el consentimiento de ésta, por cualquier persona y medio material, fisico,

informético, audiovisual o de cualquier otra indole. Ante cualquier incumplimiento respecto a lo expresado, estara sujeto a los procedimientos que MAS dispone

para su persecucion y seguimiento, asi como a legislacion vigente

Céd. Validacion: 6FXEGWTL4L5JLYCQ27LX2YARJ | Verificacion: https://aguasdelsorbe.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 8 de 10



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Ref.: PPT-SLAC-1

:
PARA CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE Fecha: 2021/10/26
SECCION DE LABORATORIO LOS EQU'POS VARIAN Pagina 9 de 10

DE ANALISIS Y CONTROL

» Realizacion de pruebas de ruido fotométrico.
» Realizacion de pruebas de llanura de linea base.

» Realizacion de pruebas de cualificacion (pruebas de luz difusa, de control de
absorbancia y de control de la longitud de onda).

» Comprobacion y revision del software.
(De todo ello quedara constancia documental).

Mantenimiento correctivo:

El programa de mantenimiento correctivo comprendera la solucion telefénica o por correo
electrénico para resolver cualquier problema planteado en el uso de alguno de los equipos, en
un plazo inmediato. Si por teléfono no fuera posible la solucién de la averia o de la incidencia,
comprendera la visita de un técnico, en los términos establecidos en el apartado 4 (48-72 h),
para detectarla y arreglarla. La empresa adjudicataria se compromete a reparar el 100 % de los
avisos de averia.

Este mantenimiento correctivo incluye los desplazamientos, dietas, mano de obra y piezas que
sean necesarias sustituir para la solucién de la incidencia.

Para dar cumplimiento a lo anterior, el adjudicatario dispondra de un servicio de atencién
telefénica inmediato y gratuito con personal cualificado para atender los avisos y dudas
planteadas.

Al finalizar la visita correctora el técnico correspondiente dejard constancia documental
mediante parte de trabajo del diagnéstico, de las actuaciones realizadas y piezas sustituidas en
la resolucién de la averia y situacion actual del equipo.

Asistencia de aplicaciones:

El servicio de asistencia en aplicaciones consistird en la solucion telefénica o por correo
electrénico para resolver cualquier duda planteada en el uso de alguna de las aplicaciones
analiticas utilizadas o por utilizar, en un plazo inmediato.

Incluird, si fuera necesario, el desplazamiento de un técnico de aplicaciones al laboratorio de la
MAS, para optimizar, corregir o implementar, in situ, el desarrollo o necesidad analitica
solicitada. Para ello, la empresa adjudicataria se pondra de acuerdo, con el responsable del
laboratorio, en las fechas mas adecuadas para ambos intereses.

Este servicio de asistencia de aplicaciones analiticas incluye los desplazamientos y dietas
necesarios.
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Para dar cumplimiento a lo anterior, el adjudicatario dispondra del correspondiente servicio de
atencién telefoénica inmediato y gratuito con personal cualificado

Al finalizar la visita, el técnico de aplicaciones correspondiente dejara constancia documental
mediante parte de trabajo de las actuaciones realizadas.
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